对柯尼卡美能达医疗器材有限公司双随机检查通报

	企业名称
	柯尼卡美能达（厦门）医疗器材有限公司
	法定代表人
	西浦义和

	企业负责人
	西浦义和
	电话
	15060712710

	管理者代表
	王巧斌
	电话
	13806040556

	注册地址
	厦门市海沧区新阳工业区翁角路308号5号楼

	生产地址
	厦门市海沧区新阳工业区翁角路308号5号楼

	检查日期
	2018年7月11日

	产品类别
	□无菌医疗器械  □植入性医疗器械 □体外诊断试剂   □定制式义齿   √其他医疗器械 

	抽查产品
名称
	医用激光胶片

	检查目的和范围
	生产质量管理体系全项目检查

	检查依据
	√医疗器械生产质量管理规范（GMP）
□医疗器械GMP附录及指导原则无菌医疗器械部分
□医疗器械GMP附录及指导原则植入性医疗器械部分
□医疗器械GMP附录及指导原则体外诊断试剂部分
□医疗器械GMP附录及指导原则定制式义齿部分

	声   明
	主要缺陷和问题及其判定依据
本表中所列出的缺陷和问题，只是本次发现，不代表企业缺陷和问题的全部。建立与本企业生产产品特点相适应的质量管理体系并保持其有效运行，是医疗器械生产企业的法定责任。

	
	依据条款
	缺陷和问题描述

	
	规范
	指导原则
	

	关
键
项
目
	
	
	
无。

	一
般
项目
	第十五条
	2.4.1
	企业生产仓储区入口边墙处悬挂的防蚊灯不能有效防止蚊虫对生产场所及仓储区域的影响。

	
	第二十五条
	4.2.4
	文件编号为MSX-QSP-09FM6R的 采购单，有要求原材料采购时填写柯尼卡物料号，查看2017年2月3日的采购单（英文版本），填写的是Carestream Health,Inc公司的原材料物料号。

	
	第二十七条
	4.4.4
	现场发现操作人员修改了医用激光胶片批生产记录（暗室）中的湿度，生产批号为02386-209-B，但未签注修改日期，不符合企业的《记录控制程序》（MSX-QSP-01）。

	
	第三十二条
	5.5.1
	现场未见设计和开发到生产转换活动的资料，如：试生产的批生产记录、检验记录等；

	
	第四十八条
	7.4.1
	现场查看2018年7月11日的医用激光胶片批生产记录（暗室），生产批号为02386-209-B，发现湿度记录为63%，不符合企业的《温湿度管理规定》（MSX-MS-PD-002）。

	处理措施

	    针对该公司检查中发现的问题，厦门市市场监督管理局应督促企业限期整改，必要时跟踪复查，并要求企业评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》的规定召回相关产品。企业完成整改后，厦门市市场监督管理局应将相关情况及时上报省局医疗器械处。
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